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EMPIR Projekt ,,UHDpulse”

Typ: Joint Research Project

Laufzeit: 2019-2022 \
Start: 1. Sept. 2019 %
Dpulse

Forderung: 2.1M&€ UH
Koordinator: Andreas Schiller (PTB)
Thema: Instrumente fur rickfihrbare

Dosismessung fur:
— FLASH Strahlentherapie
— VHEE Strahlentherapie

— lasergetriebene medizinische
Beschleuniger

http://uhdpulse-empir.eu/
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The EMPIR initiative is co-funded by the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme and the EMPIR Participating States
EMPIR: European Metrology Programme for
Innovation and Research:

= Metrologie-orientiertes Programm fir
koordinierte F&E

= ermoglicht die Zusammenarbeit der
europaischen Metrologieinstitute
untereinander, mit der Industrie, mit
Hochschulen und mit anderen
Forschungsinstituten
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FLASH Strahlentherapie

FLASH Effekt

Therapeutic window
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FLASH Strahlentherapie

Reduzierte Hirngewebe-Toxizitat
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FLASH Strahlentherapie

Reduzierte Haut-Toxizitat
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Vozenin et al., Clin Cancer Res 25 (2019) 35
DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-17-3375
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FLASH Strahlentherapie

Behandlung des ersten menschlichen Patienten

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Erkrankung:
Lymphom der Haut

konventionelle Strahlentherapie:
20 Gy in 6 - 10 Fraktionen,
hochgradige akute Hautreaktion
als Nebenwirkung mit > 3 Monate
zur Heilung

FLASH Strahlentherapie:
10 Pulse (1 us Dauer) in 90 ms
mit 1.5 Gy/pulse

nach 5 Monaten

Bourhis et al., Radiother. Oncol. (2019)
DOI: 10.1016/j.radonc.2019.06.019
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metrologische Probleme bel FLASH

FLASH konventionell die in der konventionellen
(mit Elektronen) Strahlentherapie tiblichen
Dosis pro Puls 1-10 Gy < 0.3 mGy Instrumente und.Methoden sind
fiir FLASH ungeeignet
Pulsdosisleistung 1076 Gy/s 1072 Gy/s . _ . )
keine aktiven Dosimeter fir
Dosismessung in Echtzeit
: kein Formalismus fur
mittlere

40-1000 Gy/s 5 Gy/min Referenzdosimetrie

Dosisleist .
osisleistung (Codes of Practice)

Bestrahlungsdauer <100 ms >4 min kein Primarstandard

Physikalisch-Technische Bundesanstalt B Braunschweig and Berlin National Metrology Institute



metrologische Probleme bel FLASH
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Petersson et al., Med Phys 44 (2017) 1157

DOI: 10.1002/mp.12111
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\% Fokus des Projekts

UH

Teilchenstrahlung mit ultrahoher Pulsdosisleistung

Y Y
Elektronen, ultrahohe Dosis pro Puls,
100 Protonen ultrakurze Pulsdauer oder beides 200
ms

= 10 ps, ns /
~ 70 ns - =
o 1 — | |-—
=]
a
e 01 5fs
o}
o
o 001y )
e 3us
% -
o 1E-3
)

1E-4 /

conventional FLASH VHEE laser-driven laser-driven protons from proton FLASH
radiotherapy radiotherapy (RF-driven) electrons protons synchrocyclotron (from cyclotron)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt B Braunschweig and Berlin National Metrology Institute
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> Ziele des

UHDpulse

Projekts

Entwicklung eines metrologischen Rahmens,
einschliel3lich rtckfthrbarer Primarer- und
Sekundarnormale sowie validierter Referenzmethoden
fur die Dosimetrie bei Strahlung mit ultrahoher
Pulsdosisleistung.

Charakterisierung des Ansprechvermogens verflugbarer
Detektorsysteme bei Strahlung mit ultrahoher Dosis
pro Puls und/oder mit ultrakurzer Pulsdauer.

Entwicklung rtckfihrbarer und validierter Methoden fur
Relativdosimetrie sowie fur die Charakterisierung von
Streustrahlung bei gepulster Strahlung mit ultrahoher
Pulsdosisleistung.

Bereitstellung von Eingangsdaten fur Codes of
Practice fur die Absolut-Dosimetrie bei Strahlung mit
ultrahoher Pulsdosisleistung.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt B Braunschweig and Berlin National Metrology Institute

10.9.2020
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> Projektstruktur

WP1: Primarnormale

Definition von Referenzbedingungen

- =)
Anpassung von Primadrnormalen

(Wasserkalorimeter, Fricke-
Dosimeter)

Prototyp Graphitkalorimeter fir
lasergetriebene Strahlen /

WP4: Detektoren und \

Methoden fiir auBerhalb
der Primarstrahlung

Aktive Nachweisverfahren fir
gepulste gemischte Strahlungsfelder
aus Streustrahlung und gepulsten
Neutronen

WP2: Sekundarnormale und
Relativdosimetrie

* Weitergabe von Primarstandard

* Charakterisierung gangiger
Detektorsysteme

* Formalismus fiir Referenzdosimetrie
flr zukinftige Code of Practice

1T

/ WP3: Detektoren fiir

die Primarstrahlung

* Neuartige,
anwendungsspezifische aktive
Dosimetrie-Systeme

* Monitor Systeme

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ® Braunschweig and Berlin

10.9.2020
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\ Konsortium

UHDpulse Partner und Kollaboratoren

5 Nationale Metrologieinstitute

2 Universitatskrankenhauser
Pioniere der FLASH-Strahlentherapie

4 Universitaten

4 nationale Forschungsinstitute
Experten fir Detektorentwicklung,
Dosimetrie und
lasergetriebene Strahlungsquellen

1 europaisches
Forschungsinstitut

flr lasergetriebene Strahlungsquellen

5 Firmen
Experten fir Detektorentwicklung

1 weiteres EU Projekt
Protonentherapie Netzwerk
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Interessierte Institute, die einen Beitrag
zu den Zielen des Projekts leisten
mochten, konnen dem Konsortium als
Kollaborator beitreten.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ® Braunschweig and Berlin

10.9.2020

13

National Metrology Institute
51. Jahrestagung der DGMP 2020


http://www.protonsinspire.eu/
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The EMPIR initiative is co-funded by the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme and the EMPIR Participating States
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UHDpulse the EMPIR programme co-financed
by the Participating States and from
http://uhdpulse-empir.eu/ the European Union’s Horizon 2020
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